
TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

ỨNG DỤNG SIÊU ÂM 
DOPPLER XUYÊN SỌ

(TRANSCRANIAL DOPPLER)



Siêu âm Doppler xuyên sọ (TCD) 
là một biện pháp chẩn đoán thăm dò 
mạch máu não:
- Không xâm lấn
- Không có bức xạ ion hóa
- Không tốn kém, tiện dụng và có thể

di động
- Không có chống chỉ định



CHỈ ĐỊNH
1. Chẩn đoán hẹp do vữa xơ động mạch 
đoạn trong sọ
2. Đánh giá sự thay đổi huyết động học 
trong sọ ở trường hợp hẹp khít hoặc tắc 
động mạch vùng cổ
3. Theo dõi liên tục tình trạng co thắt 
mạch trong chảy máu dưới nhện 
4. Đánh giá tình trạng cướp máu động 
mạch dưới đòn
5. Chẩn đoán theo dõi kết quả điều trị dị 
dạng mạch máu não
6. Chẩn đoán chết não



ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ

Ưu điểm:
An toàn, không xâm lấn; không

có bức xạ ion hóa; kỹ thuật thực hiện
ngay tại giường; xác định vi huyết
khối, có giá trị trong tiên lượng tái
phát sớm đột quỵ não/TIA
Hạn chế:

Kém chính xác do hạn chế trong
xác định cửa sổ; sự chính xác phụ
thuộc nhiều vào kỹ năng và kinh
nghiệm của người làm siêu âm



CÁC CỬA SỔ THĂM DÒ

Có 3 cửa sổ thăm dò mạch máu não 
bằng TCD: 

- vùng thái dương (cửa sổ thái dương) 
cho phép xác định các thông số về 
động mạch não giữa, não trước, não 
sau. 

- cửa sổ dưới chẩm cho biết các thông số 
của động mạch đốt sống và thân nền. 

- cửa sổ ổ mắt có thể xác định được các 
thông số của động mạch mắt và động 
mạch cảnh trong.



Cửa sổ
thăm dò

Động mạch
được thăm

dò

Hướng
dòng chảy

Độ sâu
(mm)

Tốc độ
dòng chảy

Mắt Mắt + 35-60 21 + 5

Sifon cảnh +/- 60-80 41 + 11

Thái dương Não trước - 60-80 39 + 10

Não giữa + M1: 60
M2: 30

55 + 12

Não sau + 60-70 40 + 10

Chẩm Đốt sống - 60-80 38 + 10

Thân nền - 80-120 41 + 10



Địa chỉ liên hệ: 
Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện C Đà Nẵng

• Địa chỉ: 122 Hải Phòng - TP Đà Nẵng
• Điện thoại: 02363.991.397 (trong giờ hành chính)

Máy siêu 
âm 
Doppler 
xuyên sọ 
hiệu 
WAKIe, 
hãng 
Atys 
(Cộng 
hòa 
Pháp)


